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各部名称

反射光線直読式

大  き さ    50× 35× 20mm

]目    督讐    47g
駒    数   16コ マ t'サ 11
ASA感 度 目盛  ASA 40,32,

20. 16,

このを

'Ill計

は JISB 7120に よ り較

正 されてお ります。

反吻1光線式の露 出較正式

T=苦
舎

ど
× 10・ 76

T=′●秒 16コ マ (島 秒 )

A=レ ンズの f値
B=被 ′′メ体の輝 lt(c↓′/m′ )

S=フ ィル′、の露出指数
K=1.19 'ア lli「 1‐  更 1[′‖午う敗
'lをメリi■■i rrl    `、

絞り目
7111JちよЧttA40,32,25,20,)
f14-16(A SA16,10,)

各部名称

0 ス トッパー
②  受光部
0 絞 リダイヤル窓
0  オ旨  針
O ASAグ イヤル
0 ゼロ調整ネジ
O i■掛け



寺り響ギ ヱ、一ビー‐メー撃0使 い方

1 測
`tす
る前に Jt'プ がカメラに入れたフ イ

′し′、の !よ 光電指 数をお11ベ トさい 次に メ

ー ターの 1‖ 1角 iに ■)る ASA夕 ・イヤ 'し を廻 し
て rtノブがこit用 になるフ ィルノ、′)1惑た I,を

絞 リタイ ヤル窓に1liし く出 して 卜さい。

1写真 A'
2 この メー ターは ジネコマ数 16コ マ 'ヽ1月〕メ

ー ターです .

3 メー ター受 た部を]iし くl14'メ体に向け、
1旨 ,十 ス ト ンノ`一―を事‖lし ま

~ケ
ヒ|た
′
与if本の 1り ]る

さに応 して

'|が

振 れますか
',指
'|の

111つ た

所 てスト ンバ ~を はな します  1写 真 B,
4 全卜が同

'tさ
′した グイヤ ′しliの ネ交りlflを シ

ネカメラにセ ノトすれは 1「 しい露出か得 r,

ltま す .

5 ムー ビー嫌 i夕 li露 ||キ の過 イ(1と か ヤ)り iす
と口央
′
りの 1場 合 J「常 |二 地|:( ヽ` !,め =1 か r,

撮影の際 は1カ 山iご ヒに
ノ ン _:‖1,て ‖t

景′して |き ヽ`

6 なお、 二の 〆一 ター1116コ マの み直 itで
-1か ′,、 lLlグ

'コ

~'及 て1111夕 な さるソJは 1｀リト

の コマ数換 算人で

'}111し

て 卜さい .

イクリえは、 / ‐ターの1旨 ,|力 8ゞの llllで Pl'Lさ れ
た とします .こ の 8は 16コ マの絞 り値 F8と
云 うことにな ります。そこで もし32コ マで撮

影 したい」2J合には 卜の人か
'ぅ

算出 して F56
でllll影 して 下さい. またす旨金卜が16で 日

'tさ
イし

ました r,F llで ll t都′して ]ヾ さい。



1  人物撮景夕のよ易合には、 人
物の背後 (空 、「 1い 壁年)か

らガtる 光線が露出 メー ター

の受光部 に入 r。 ないように

入物に約 lKk・ mほ う rrづ き]J

定 して下 さい。

2 この際 メー ターを持 つた
手の影が 人物に落 ちないよ

うにヽヽ 、して下 さい。

3 また被写体の反射は衣 llR
の明暗 によつてそれぞれ異

な りますか ら、最明部 と最

暗部 を測 りその平均 を出 し

て露出を決定 して下 さい。

4 なお簡易法 として自分の
手のひ

')を
代用測定 して露

出を決定 して も差 しつかえ

ありませんが、出来ればセ

コニ ノ.ク 標準反坊1板 をご使

用にな ります とより良い結

果が得 られます。

1 風景 を測 る場合には、 カ
メラ位置か らメー ターの受

光部 を風景の中′しヽに向けま

す。

2 その際空の光がメー ター
の受光部 に入らないように

地平線 と自分 の足 もととの

中間に向けて棋1っ て下 さい。

3 しか し展開 した風景や遠
くの山々を写すような場合

は、得 ら才したrl● を更に 1絞
り絞 って下 さヽヽ。例 え

`よ

F
8と 出ま したらF llに すれ

ば正 しい露出にな ります。
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ゼ ロ調 整

まず絞 リダイヤル窓にASA

10を セ ントし、次にメー ター

受光部 に光が入らないように

完全に覆 つて下 さい。そ して

ス トッパーボタンを押 し指針

をフ リー(指針が振 れる状態 )

に して指針が 0位置を正 しく

示すか どうかを確かめて下 さ

い。 若 し指針が 0の位 置か ら

多少ずれるようで したら、こ

の場合裏 1則 のゼロアジヤス ト

ネジを小 さい ドライバーで静

かに右、 または左に廻 し、 オ旨

針を正 しく0位 置までもつて

ヽヽ く ように J.‖議して]ヾ さヽヽ。

一
ぽ

・ お買上げになつた場合

フアンカー ドに記入の上サービス部宛お送 り

下さい。

メー ター故障の場合

直接弊社修理部宛にお送 り下 さい。

一年間のメー ター自然故障は無料で修理致 し

ます。その他の故障については実費にて修理

致 します。

メー タ ー取 扱 上 の注意

Q湿気の多い所へ長 く置かないで下さい。
●摂氏 60°以上の高温を与えないで下さい。
●大きなシヨックを与えないょぅにして下さ

●長い問使用しない場合には桐箱へ防湿材等

と共に皮ケニスを外して保存して下さい。

金庫や金属の容器へ保存しないで下さいも


